
Dotarea laboratorului de filatura 

Responsabil – prof.univ.dr.ing.dr.ec. Ionel Barbu 

 

Nr.crt. Denumirea aparatului  

 Instalație Uster – neregularitate 

fire, semitort, benzi, imperfețiuni 

Uster – subțieri, îngroșări, 

nopeuri 

 
 Dinamometru fire și țesături YG 

026 T 

 



 Torsiometru Y331 A-II 

 

 
 Vârtelniță pentru fire YG 086 

D/E 

 



 Balanța analitică electronică ZK 

200C cu posibilitate de conectare 

la computer 

 
 Planiscop YG 381 

 



 Unitate de laminare Trustzchler 

HSR 1000 

 
 

 

 

 

 

 


